EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE LA BIOPSIA-EXERESIS
DE TUMORES MAMARIOS POR RADIOFRECUENCIA:

BLES® SYSTEM

Este informe realizouse a peticion da Comision Asesora para a
Incorporacion de Técnicas, Tecnoloxias e Procedementos como solicitude
de autorizacion para a incorporacion do procedemento na Carteira de
Servizos do Sistema Sanitario Publico de Galicia. 2017

Os métodos percutaneos de biopsia para lesions mamarias permiten o
diagnodstico temperan e tratan de evitar intervencions cirlrxicas innecesarias,
pero requiren a obtencion de multiples mostras para dispoier de suficiente
material para diagndstico e ademais levan unha porcentaxe apreciable de
infraestimacion diagndstica. O sistema de biopsia percutdnea BLES® (Breast
Lesion Excision System), indicase que é capaz de reducir de forma importante
ainfraestimacion diagnodstica. Proporciona mostras histoldxicas nun tnico
bloque (sen fragmentar) e nun sé paso e, ademais, preserva intacta a
arquitectura histoldxica e permite avaliar as marxes do espécime co que
reduce o erro diagnéstico. En determinadas condicidns, tamén poderia
realizar a exéresis completa da lesion.

Este informe concltie que o método BLES® para a toma de biopsias mamarias
parece mellorar alglins aspectos dos métodos percutaneos habituais, en
particular da biopsia asistida por baleiro (VACNB), con todo, non resolve os
problemas de precisién diagndstica. A stia capacidade terapéutica para uso
sistematico é incerta xa que non estan claramente identificados os criterios
relativos as pacientes nas que a cirurxia aberta poida evitarse con limites de
seguridade aceptables. As complicacions asociadas a BLES® son escasas €, na
stia maioria, leves, polo que se considera un método seguro.
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