SEGURIDAD Y EFECTIVIDAD DEL SOPORTE
CIRCULATORIO PERCUTANEO IMPELLA® CP (4.0) EN EL
SHOCK CARDIOGENICO.
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Resumen

El sistema de soporte circulatorio percutaneo Impella C.P. se incluye dentro
de la modalidad de dispositivos de asistencia ventricular izquierda (DAVI) de Exportar cita
corta duracion. Su principal funcién es favorecer la descarga del ventriculo

izquierdo (VI) reduciendo asi la presién diastdlica final y la tension de la pared

del VE y lademanda de oxigeno del miocardio. Con esta ficha se trata de

evaluar la seguridad y efectividad de este dispositivo.
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