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O sistema de soporte circulatorio percutáneo Impella C.P. inclúese dentro da

modalidade de dispositivos de asistencia ventricular izquierda (DAVI) de

corta duración. A súa principal función é favorecer a descarga do ventrículo

esquerdo (VI) reducindo así a presión diastólica final e a tensión da parede do

VE e a demanda de osíxeno do miocardio. Con esta ficha trátase de avaliar a

seguridade e efectividade de este dispositivo.
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