EVALUACION DEL RENDIMIENTO DIAGNOSTICO Y LA
SEGURIDAD DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA
MONITORIZACION CARDIACA CON DISPOSITIVOS
INSERTABLES

As arritmias son alteraciéns cardiacas cuxo diagnéstico realizase mediante a DOCUMENTOS
analise dun electrocardiograma (ECG). Os dispositivos subcutaneos

insertables permiten monitorizar o ECG durante varios anos, axudando a RELAGIONADOS
rexistrar e diagnosticar arritmias paroxisticas. Non obstante, estes

dispositivos xeran falsos positivos (FP) que deben ser descartados polo Texto completo
persoal clinico. A revisién da literatura mostra que a intelixencia artificial (I1A)

poderia reducir os FP detectados. Sen embargo, o corpo de evidencia Resumo

compodnse de poucos estudos e cun elevado risco de sesgo. Asi mesmo, o
impacto da IA estd ligado 4 capacidade diagndstica dos dispositivos
insertables e non pode ser evaluado por separado. Exportar cita
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